Titan Krios用户申请须知
每份用户实验申请提交后将在一星期内转发给两位专家进行评审，评审时间约为一个月。此后将评审意见及机时安排的起始及终止日期通知用户。
符合以下情况的用户实验申请将为所申请的实验在一年中分批安排所申请的机时：
1 两位评审专家均同意该实验申请
2 一位专家同意实验申请，另一位不同意实验申请，而用户提交申请的同时附上曾依托本所实验平台的Titan Krios发表的论文（论文中清楚地注明依托本所实验平台的设备）
符合以下情况的用户实验申请将根据机时需求的紧张程度，在一年中为所申请的实验安排部分申请机时：
1一位专家同意实验申请，另一位不同意实验申请 

2 两位专家均不同意实验申请，但用户提交申请的同时附上曾依托本所实验平台的Titan Krios发表的论文（论文中清楚地注明依托本所实验平台的设备）
以下情况的用户实验申请将不安排机时：
1两位专家均不同意实验申请 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

专家评审要点有以下四点： 

第一， 对用户实验的生物学或医学或方法学上的重要性做出评定。
第二，用户使用Titan Krios 的必要性。使用其它电镜或实验方法能否达到实验目的，使用本中心其他设备能否同样达到实验目的。
本中心尚有：
透射电镜Tecnai Spirit （120kV，钨灯丝，2K×2K 底插式eagle CCD，1K*1K 侧插式OSIS冷CCD，电子断层扫描自动化数据收集软件，配有室温单倾样品杆、Gatan 927 室温双轴高倾样品杆、Gatan 626 低温样品杆，Gatan CT3500低温样品杆，样品台最大倾转角70度，物镜球差系数3.7mm,色差系数3.7mm，点分辨率0.34nm）
透射电镜FEI Tecnai20 （200kV，LaB6灯丝，2K×2K Gatan Ultrascan 894 CCD，电子断层扫描自动化数据收集软件，配有室温单倾样品杆、Gatan 927 室温双轴高倾样品杆、Gatan 626 低温样品杆，Gatan CT3500低温样品杆，样品台最大倾转角70度，物镜球差系数2.5mm,色差系数2.5mm，点分辨率0.25nm）。
第三，使用Titan Krios能否达到用户的实验目的。
本中心的Titan Krios配置为1. 配有场发射电子枪，最高加速电压300kV，三级聚光镜系统，实现一定范围内的平行光照明；2. 自动进样系统可同时存储12个冷冻样品，样品台可倾转最大角度70度，水平旋转90度；3. 恒功率模式的电磁透镜系统保证成像的高稳定性；4. 物镜球差系数2.7mm,色差系数2.7mm; 5. 点分辨率0.25nm,信息分辨极限0.14nm; 6. 底插式Gatan Ultrascan 985 4K×4K CCD相机；7. Gatan GIF Tridium 能量过滤器；8. STEM 暗场模式成像; 9. 用户界面友好，远程操作；10. 配有DM和TIA图像采集和分析软件；11. 配有Xplore3D电子断层扫描自动化数据收集软件。
第四，用户的实验设计是否合理，前期实验工作是否充分，所申请的机时是否合理。
本中心的机时以11小时为单位，每天分为两个时间段，中间间隔1小时。早九点至晚八点为一个时间段，晚九点到次日早八点为另一个时间段。
Talos用户申请须知
1. 各项内容均请认真填写，表达要明确、严谨，字迹要清晰易辨。各栏中空间不够时，请自行加页。
2. 本申请书为试运行版本，试运行期为2014年11月15日起至2015年5月15日止，期满根据用户反馈意见进行相关调整。
3. 机时预约
1) 每个新用户使用Talos电镜前，必须填写本申请书。Talos机时预约以每个月最后一周为时间节点开始预约下个月的机时），用户网上完成预约后，填好申请表发给管理人员，由专家委员会评审后批准机时。
2) Talos“机时需求”一栏填写要以“时间段”为单位，早9:00-12:00为第一时段（检查样品或与前后时段连用进行数据收集），午13:00-16:00为第二时段（检查样品或与前后时段连用进行数据收集），收费标准为1500元/时段；晚17:00至次日8:00为第三时段（主要用于数据收集），收费标准为2000元/时段。注：每周三、周六晚18:00至次日9:00用作电镜Cryo-Cycle时间，周日为测试维护时间。

3) Talos 的用户每年根据样品的制备情况、预约时间和工作质量等可以申请第二年度附加奖励机时，由专家委员会对用户的申请给出适当的奖励限度。

4) 管理员每月保留4-5天作为机器调试和维修时间。
5) Talos用户申请书必须提供样品负染结果，且有低温电镜照片，或提供相关证据证明该样品可以用于收集高分辨电镜数据。
6) 正式上机前用户应按照需求完成样品制备及镜检，以便节省正式使用的时间，提高机时使用效率。

7) 若遇仪器故障或突发情况导致机时不能使用，该时段预约作废，机时另行安排，不顺延。
8) 初次实验者，实验前应与管理人员研究制定具体实施方案。
4. 本申请书一式二份
5. 申请书请寄：黄小俊   Email: xiaojunhuang@moon.ibp.ac.cn
蛋白质科学研究平台生物成像中心
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